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TEST Reg.No. 168

Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

DGE Miljg- og Ingenigrfirma A/S Rapportnr.: AR-24-CA-24107345-01
Skalhuse 5 Batchnr.: EUDKVE-24107345
9240 Nibe Kundenr.: CA0000302
Att.: Kenneth Holm Pedersen Modt. dato: 03.12.2024
Analyserapport
Provetype: Spildevand
Provetager: Rekvirenten KEP
Proveudtagning: 03.12.2024
Analyseperiode: 03.12.2024 - 16.12.2024
Kundeoplysninger: Toftegardsvej 28
Prevemaerke: 23-0521
Lab prevenr: 835-2024- Enhed DL. Metode Urel
81465816 (%)
Uorganiske forbindelser
Chlorid, filtreret 59 mgl/l DS ISO 15923-1:2013 15
Sulfat, filtreret 130 mg/l 0.5 DS ISO 15923-1:2013 15
Organiske samleparametre
COD, kemisk iltforbrug 69 mgl/l 5 DS/ISO 15705:2006 15
Olie (upoleer fraktion) <041 mg/l 0.1 DS/R 209 mod. IR 15
Metaller
Aluminium (Al) 6400 ug/l 30 DS 259:2003,DS/EN ISO 20
17294-1:2024,DS/EN 1SO
17294-2:2023 m. ICP-MS
Arsen (As) 44 pg/l 0.3 DS 259:2003,DS/EN ISO 20
17294-1:2024,DS/EN 1SO
17294-2:2023 m. ICP-MS
Bly (Pb) 21 ug/l 0.5 DS 259:2003,DS/EN ISO 20
17294-1:2024,DS/EN ISO
17294-2:2023 m. ICP-MS
Cadmium (Cd) 0.19 ug/l 0.05 DS 259:2003,DS/EN ISO 20
17294-1:2024,DS/EN ISO
17294-2:2023 m. ICP-MS
Chrom (Cr) 1 ug/l 0.5 DS 259:2003,DS/EN ISO 20
17294-1:2024,DS/EN 1SO
17294-2:2023 m. ICP-MS
Chrom (Cr6) 1.7 ug/l 0.5 US EPA 6800, 2007 LC-ICP-MS 20
Kalium (K) 19 mg/l 0.5 DS 259:2003,DS/EN ISO 20
17294-1:2024,DS/EN 1SO
17294-2:2023 m. ICP-MS
Kobber (Cu) 19 ug/l 0.5 DS 259:2003,DS/EN ISO 20
17294-1:2024,DS/EN 1SO
17294-2:2023 m. ICP-MS
Kvikselv (Hg) 0.25 ug/l 0.05 DS 259:2003,DS/EN ISO 20
17294-1:2024,DS/EN 1SO
17294-2:2023 m. ICP-MS
Natrium (Na) 39 mg/l 0.5 DS 259:2003,DS/EN ISO 20
17294-1:2024,DS/EN ISO
17294-2:2023 m. ICP-MS
Nikkel (Ni) 13 ug/l 1 DS 259:2003,DS/EN ISO 20
17294-1:2024,DS/EN ISO
17294-2:2023 m. ICP-MS
Selen (Se) <1 ug/l 1 DS 259:2003,DS/EN ISO 20
17294-1:2024,DS/EN 1SO
17294-2:2023 m. ICP-MS
Tegnforklaring:
<: mindre end *):  lkke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.. ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgraense
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden veere stgrre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne gaelder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 1 af 2

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



3% eurofins

\\\\\\“I"/I/ .,

S 7, Eurofins Miljg A/S
S @b Ladelundvej 85
HacNRA €2 DANAK
;{,///-\%3: TEST Reg.No. 168 Danmark

) /ﬁ\\ W Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

DGE Miljg- og Ingenigrfirma A/S Rapportnr.: AR-24-CA-24107345-01
Skalhuse 5 Batchnr.: EUDKVE-24107345
9240 Nibe Kundenr.: CA0000302
Att.: Kenneth Holm Pedersen Modt. dato: 03.12.2024
Analyserapport
Provetype: Spildevand
Provetager: Rekvirenten KEP
Proveudtagning: 03.12.2024
Analyseperiode: 03.12.2024 - 16.12.2024
Kundeoplysninger: Toftegérdsvej 28
Prevemaerke: 23-0521
Lab prevenr: 835-2024- Enhed DL. Metode Urel
81465816 (%)
Vanadium (V) 15 ug/l 1 DS 259:2003,DS/EN I1SO 20
17294-1:2024,DS/EN ISO
17294-2:2023 m. ICP-MS
Zink (Zn) 49 ug/l 5 DS 259:2003,DS/EN I1SO 20
17294-1:2024,DS/EN ISO
17294-2:2023 m. ICP-MS
PAH-forbindelser
Acenaphthen <0.01 pg/l 0.01 M 0250 GC-MS 30
Fluoren <0.01 ug/l 0.01 M 0250 GC-MS 30
Phenanthren 0.079 ug/l 0.01 M 0250 GC-MS 30
Fluoranthen 0.33 ug/l 0.01 M 0250 GC-MS 30
Pyren 0.33 ug/l 0.01 M 0250 GC-MS 30
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.64 ug/l 0.01 M 0250 GC-MS 30
Benzo(a)pyren 0.27 ug/l 0.01 M 0250 GC-MS 30
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.15 ug/l 0.01 M 0250 GC-MS 30
Benzo(g,h,i)perylen 0.22 ug/l 0.01 M 0250 GC-MS 30
Sum af PAH'er 2.0 ug/l M 0250 GC-MS

Rapportkommentar:

Eurofins Miljg A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne geelder udelukkende

for prgven, som den forelad ved modtagelsen.

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: stgrre end

#: ingen parametre er pavist
DL: Detektionsgraense
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Salli Holm Frandsen
Teamleder Eurofins, Miljg A/S

Kundecenter
TIf: 70224231
iww@etn.eurofins.com

*):
i.p.:
im.:

Ikke omfattet af akkrediteringen
ikke pavist
ikke malelig

Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden veere stgrre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prave(r).

Side 2 af 2

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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